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兆豐產物電子設備綜合保險 602 加保真空管(tubes, valves)附加條款 
 

 

96.07.06 兆產(96)備字第 0586 號函備查 

96 年 8 月 31 日依行政院金融監督管理委員會 95 年 9 月 1日金管保二字第 09502522257 號令修正 

 

茲約定： 
一、本保險承保標的物之各種真空管(tube、valves)，發生本保險單承保範圍

內之毀損或滅失，本公司亦負賠償責任，但以其毀損瞬間前之實際價值為
限。 

二、前條所稱真空管之實際價值，按其管齡、操作時間或次數，以其重置價格
乘以下列百分比計算之： 
1.(1)醫學診斷設備之固定陽極 X 光管及無計數設備之旋轉型陽極 X 光管

(stationary anode x-ray tubes in single-tank setup and rotating 
anode x-ray tubes without exposure counters for diagnostic 
equipment) 

(2)皮 膚 或 近 層 放 射 性 醫 療 之 X 射 線 管 (surface and close-range 
radio-therapy x-ray tubes and valves) 

(3)影像放大真空管(video amplifier tubes) 
管 齡 ( 月 )  實際價值佔重置價格百分比 
<  18 100 
<  20 90 
<  23 80 
<  26 70 
<  30 60 
<  34 50 
<  40 40 
<  46 30 
<  52 20 
<  60 10 
>  60 0 

2.醫學診斷設備附有鉛封計數器之旋轉型陽極 X 射線管(rotating anode 
x-ray tubes with Lead-sealed exposure counters for diagnostic 
equipment) 
操作次數 實際價值佔重置價格百分比 

<  10,000 100 
<  12,000 90 
<  14,000 80 
<  16,000 70 
<  19,000 60 
<  22,000 50 
<  26,000 40 
<  30,000 30 
<  35,000 20 
<  40,000 10 
>  40,000 0 



3.深層醫療之 X 射線管(deeptherapy x-ray tubes and valves) 
操作時間(小時) 管齡(月) 實際價值佔重置價格百分比 

<     400 18 100 
<     500 22 90 
<     600 26 80 
<     700 30 70 
<     800 35 60 
<     900 40 50 
<   1,000 45 40 
<   1,100 50 30 
<   1,200 55 20 
<   1,300 60 10 
>   1,300 60 0 

上項操作時間及管齡之計算，以兩者中較低者為準。 
4.醫學診斷設備之其他真空管(valves for diagnostic equipment) 

管 齡 ( 月 )  實際價值佔重置價格百分比 
<  33 100 
<  36 90 
<  39 80 
<  42 70 
<  45 60 
<  48 50 
<  51 40 
<  54 30 
<  57 20 
<  60 10 
>  60 0 

5.材料驗設備之 X 射線管(X-ray tubes and valves for material testing 
equipment) 
操 作 時 間 (小 時 ) 管齡(月) 實際價值佔重置價格百分比 

<     300 6 100 
<     380 8 90 
<     460 10 80 
<     540 12 70 
<     620 14 60 
<     700 16 50 
<     780 18 40 
<     860 20 30 
>     860 20 20 

上項操作時間及管齡之計算，以兩者中較低者為準。 
6.電視設備之影像及檢波管(picture and pick up tubes) 

使用滿 12 個月後，電視設備影像及檢波管之實際價值依重置價格按月
折舊百分之三，但最低實際價值為重置價格之百分之廿。 

7.其他各型真空管之實際價值，參照製造商或供應商之資料計算之。 
 

本附加條款適用於電子設備本體綜合損失險。  
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